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Wroctaw, 06.04.2020r.

Szanowni Panstwo,

W zwiazku z obecna sytuacja epidemiczng spowodowang zagrozeniem koronawirusem SARS-CoV-2
wywotujacym chorobe COVID-19 przesytamy zalecenia w zakresie dezynfekcji zestawu Pregnabit przez
placowki medyczne. Zalecamy wykonanie dezynfekcji kazdorazowo przy przyjeciu urzgdzenia od
pagjentki i przekazaniu kolejnej.

Dezynfekcja zestawu Pregnabit:
1. Przed przystgpieniem do czynnosci dezynfekcyjnych nalezy przygotowac:

115
1:2.

Jednorazowe rekawiczki;
Ptyn do dezynfekcji z rozpylaczem o zawartosci alkoholu etylowego okoto 70,0 % (V/V).

2. Opis czynnosci dezynfekcyjnych:
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Zestaw  Pregnabit  bedacy  przedmiotem = dezynfekcji  nalezy = umiesci¢
w miejscu dedykowanym do wykonania czynnosci dezynfekeyjnych.
Przebieg czynnosci nalezy dokumentowac na formularzu ,Raport dezynfekcji zestawu
Pregnabit” dotaczonym do niniejszego pisma.
Ptyn do dezynfekgji nalezy rownomiernie rozpyli¢ na futerat z kazdej jego strony z
odlegtosci ok. 30 cm, a nastepnie odczekac 1 minute.
Otworzy¢ futerat, wyjaé wszystkie elementy zestawu i umiescic je obok futeratu.
Z odlegtosci ok. 30 cm nalezy rownomiernie rozpyli¢ ptyn do dezynfekcji wewnatrz
futeratu oraz doktadnie rozpyli¢ na wszystkie powierzchnie elementéw zestawu Pregnabit,
w tym m.in. na urzadzenie, sondy, pulsoksymetr, materiaty graficzne, butelke z zelem do
KTG, zataczone chusteczki, pasy, rzepy oraz przedtuzki, a nastepnie odczekac 1 min.
Po zakonczonym procesie dezynfekgji nalezy:

2.6.1.  Umiesci¢ wszystkie elementy zestawu Pregnabit w dedykowanych miejscach

futeratu.
2.6.2. Zdjac srodki ochrony osobistej i wyrzucié¢ do kosza na $mieci.

Z wyrazami szacunku,

' fuwa  hope
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